
โรงพยาบาลขุขันธ์ ฉบบัท่ี A แก้ไขครัง้ท่ี 01 วนัท่ีบงัคบัใช้  05/01/64 หน้า 1/2 สําเนาท่ี 

วิธีปฏิบตัท่ีิ: WI-SUP-01.08 เร่ือง:  มาตรการป้องกนัการตดิป้ายชีบ้ง่ไมต่รงกบัอปุกรณ์ 

 
ขัน้ตอนการปฏิบัต ิ

1. ทวนสอบป้ายกบัอปุกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ให้ถกูต้องตรงกนั  

2. ระบ ุวนั เดือน ปี ท่ีผลิต  และหมดอายุ 

3. ทวนสอบ ป้ายกบัอปุกรณ์ ครัง้ท่ี 2 พร้อม ทวนสอบวนั เดือน ปี ท่ีผลิต  และหมดอาย ุซํา้ เป็นครัง้ท่ี 

2 ก่อนเซ็นช่ือผู้ผลิต แล้วตดิให้แนน่ ด้วย Auto  clap tape  ด้วยความยาวอยา่งน้อย 3 แถบ 

     

 

    

 

 

     ผู้จดัทํา………………………………………                                       ………………                                 

                      หวัหน้างานจา่ยกลาง - ซกัฟอก                                                วนัท่ี                                                                                                                                

 

     ผู้อนมุตั ิ…………………………………….                                         ………………                                         

                      หวัหน้ากลุม่งานการพยาบาล                                                   วนัท่ี                                       

                                                                 

 

สถานะเอกสาร  ………………………………………………. 

เอกสารนีเ้ป็นสมบตัิของโรงพยาบาลขขุนัธ์   ห้ามนําออกไปใช้ภายนอกหรือทําซํา้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 


